
 

Werkskalibrierschein
Manufacturer's Calibration

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Kalibrierschein-Nr.
Calibration Certificate Nr.

18SB00318_11.07.2018_11.11

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Prüfung ist der Benutzer verantwortlich. Nach den vorliegenden Erfahrungen
ist es empfehlenswert, den Prüfgegenstand im Abstand von 12 Monaten neu zu prüfen.
The user is obliged to have the object reinspected at appropriate intervals. On the strength of past experience it is recommended to reinspect
the object in intervals of 12 months.
 

 
(Der Kalibrierschein wurde elektronisch freigegeben und ist ohne Stempel und Unterschrift gültig)

Gegenstand Stromwandler
Object

Hersteller IRS Systementwicklung GmbH
Manufacturer

Typ FWBELL V1.1_CMS2015
Type

Fabrikat-/Serien-Nr. 18SB00318
Serial No.

Datum der Kalibrierung 11.07.2018
Date of Calibration

Nachste Kalibrierung 11.07.2019
Next Calibration

Datenherkunft 18SB00318_11.07.2018_11.11.cal
Data Origin

Auswertung PASSED
Status complete

Auftraggeber
Customer

Erstellt am 11. Juli 2018
Date

Leiter der LDSA-Kalibrierstelle
Head of the LDSA-calibration section

Prüfer Pöringer Max
person in charge
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Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich mit
Bezugsnormalen, deren Anschluß an die nationalen Normale nachgewiesen ist.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen
bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Der Kalibrierschein wurde elektronisch erstellt
und bedarf keiner Unterschrift.
 
This inspection certicate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International
System (SI). The inspection is performed by comparison with the reference standard whose connection to national standard is verified.
This inspection certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. This inspection
certificate was created electronically and requires no signature.
 
 

Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich der durch das Gebrauchsnormal ermittelten Werte mit den vom
Prüfgegenstand ausgelesenen, entsprechend der Richtlinie VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, Blatt 1 "Kalibrieren mit
Messmitteln für elektrische Größen, Grundlagen"
 

Durchgeführte Kalibriervorgänge Kalibrierung
Calibrationprocesses

Ort der Prüfung Brennberg
Place of Inspection

Anmerkungen
Notes
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Kalibriervorgang Kalibrierung
 
Aufwärmzeit Kalibriergegenstand und
Kalibrieraufbau

60 min

heating period

Datum Kalibriergegenstand und
Kalibrieraufbau

11.07.2018

date

Umgebungstemperatur 23 °C
environmental temperature

Umgebungsluftfeuchte 55 %
environmental humidity

Geprüft mit Gerät Serien-Nr. Zertifikat Kalibriert bis
inspected with device serial-nr. certificate calibrated to

DMM Keysight
34461A

MY53221079 34461AMY5322
1079

 23.05.2017

PPS Hameg HMP4040 102788 75-618210  07.04.2017

Kurzbeschreibung
brief description
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Messprotokol Kalibrierung
 

Als "eingespeister Strom" wird der indirekt über den Shuntwiderstand gemessene Eingangsstrom bezeichnet.
Als "ausgegebene Spannung" wird die direkt am Ausgang des Prüflings anliegende Spannung bezeichnet.
 
 

 
 

 

 

Stromaufnahme
im Leerlauf Spannung Strom
No load current Voltage Current

[V] [A]

12,000 0,077

12,000 0,018

Kanal Eingespeister
Strom

Ausgangs-
spannung

Berechneter
Ausgangsstrom Abweichung

Berechneter
Ausgangsstrom

korrigiert
Abweichung

korrigiert Ergebnis

Channel Inputcurrent Outputvoltage Calculated
Outputcurrent Divergence

Calculated
Outputcurrent

corrected
Divergence
corrected Result

[A] [V] [A] [mA] [A] [mA]

Ch 01 -0,000 0,004 0,025 25 -0,000 -0 PASS
15,008 2,508 15,046 38 15,021 12 PASS
12,006 2,007 12,039 33 12,014 8 PASS
9,004 1,506 9,035 30 9,009 5 PASS
6,003 1,005 6,031 28 6,006 3 PASS
3,001 0,504 3,027 25 3,001 -0 PASS
0,002 0,004 0,023 21 -0,002 -4 PASS
-3,002 -0,497 -2,984 18 -3,009 -8 PASS
-6,003 -0,998 -5,989 14 -6,015 -12 PASS
-9,004 -1,500 -8,997 7 -9,023 -18 PASS

-12,006 -2,001 -12,007 -1 -12,032 -27 PASS
-15,008 -2,503 -15,020 -12 -15,045 -38 PASS

Ch 02 0,002 0,005 0,033 31 0,002 -0 PASS
15,008 2,507 15,043 35 15,012 5 PASS
12,006 2,007 12,040 34 12,009 4 PASS
9,004 1,506 9,039 35 9,008 4 PASS
6,003 1,007 6,039 36 6,009 6 PASS
3,001 0,506 3,039 37 3,008 7 PASS
0,002 0,006 0,038 36 0,007 5 PASS
-3,001 -0,494 -2,964 37 -2,995 6 PASS
-6,003 -0,994 -5,962 41 -5,993 10 PASS
-9,004 -1,493 -8,961 43 -8,991 13 PASS

-12,005 -1,993 -11,960 46 -11,991 15 PASS
-15,007 -2,493 -14,959 48 -14,990 17 PASS
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Kanal Eingespeister
Strom

Ausgangs-
spannung

Berechneter
Ausgangsstrom Abweichung

Berechneter
Ausgangsstrom

korrigiert
Abweichung

korrigiert Ergebnis

Channel Inputcurrent Outputvoltage Calculated
Outputcurrent Divergence

Calculated
Outputcurrent

corrected
Divergence
corrected Result

[A] [V] [A] [mA] [A] [mA]

Ch 03 0,002 -0,004 -0,025 -27 0,002 -0 PASS
15,007 2,492 14,953 -55 14,979 -28 PASS
12,005 1,992 11,953 -52 11,980 -26 PASS
9,004 1,493 8,956 -48 8,983 -22 PASS
6,003 0,993 5,960 -43 5,987 -16 PASS
3,001 0,494 2,964 -37 2,991 -11 PASS
0,002 -0,005 -0,031 -33 -0,005 -7 PASS
-3,001 -0,505 -3,028 -27 -3,002 -0 PASS
-6,002 -1,004 -6,024 -21 -5,997 6 PASS
-9,004 -1,503 -9,021 -17 -8,994 10 PASS

-12,005 -2,003 -12,021 -15 -11,994 11 PASS
-15,007 -2,504 -15,023 -15 -14,996 11 PASS

Ch 04 0,002 0,003 0,019 17 0,002 -0 PASS
15,007 2,499 14,996 -11 14,979 -28 PASS
12,005 2,000 11,997 -8 11,981 -25 PASS
9,004 1,500 9,000 -3 8,984 -20 PASS
6,002 1,001 6,005 2 5,988 -14 PASS
3,001 0,501 3,008 7 2,991 -10 PASS
0,002 0,002 0,011 10 -0,005 -7 PASS
-3,001 -0,498 -2,986 15 -3,003 -1 PASS
-6,003 -0,997 -5,982 20 -5,999 3 PASS
-9,004 -1,497 -8,983 21 -8,999 4 PASS

-12,005 -1,998 -11,985 20 -12,002 3 PASS
-15,007 -2,499 -14,991 16 -15,008 -1 PASS
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