
RAPPORTO DI PROVA N° TE/003753/21

SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo

Tel.: 08612565500Fax: 08612565528

E-mail:dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

^ Campione di: AMIANTO
^ Prodotto: MASSIVO
^ Verbale N.: 16 del 06/04/2021 del: 06/04/2021
^ Prelevatore ARTA ABRUZZO Distretto Provinciale di Chieti
^ Data prelievo: 06/04/2021
^ Comune: MANOPPELLO
^ Luogo di Prelievo: Ditta NGA TECK
^ Punto di Prelievo: Materiale cementizio tipo ondulino
^ Nr.o punto di prelievo: 1 A
^ Richiedente: ARTA ABRUZZO Distretto Provinciale di Chieti
^ Tipo di richiesta: Presenza/Assenza
Data accettazione 09/04/2021
Conforme: Si
^ - INFORMAZIONE FORNITA DAL RICHIEDENTE

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI METODICA
UNITA' DI
MISURA

RISULTATO
INCERTEZZA

DI MISURA
LIMITI

LEGISLATIVI
NOTE

Data inizio prove: 09/04/2021 Data fine prove: 09/04/2021

Identificazione qualitativa delle
fibre di amianto (MOLP)

D.M. 06/09/1994 GU SO n° 288
10/12/94 All.3

Nessuna Presenza di
amianto crisotilo

e crocidolite

1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente,se non previa
approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) Il materiale sarà conservato dal Laboratorio per un periodo di 10 anni dalla data di esecuzione della prova analitica. Il presente rapporto di prova
e le relative registrazioni saranno conservati in Laboratorio per un periodo di 10 anni dalla sua emanazione.
3) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarate dal Cliente.
4) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio.
5) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

NOTE:

Data emissione: 12/04/2021

Dott. Pierino Di Pietro

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione

FINE RAPPORTO DI PROVA
(L'incertezza di misura e' riportata nel rapporto di prova quando espressamente chiesta dal cliente o quando ha influenza sulla valutazione della conformita' a limiti
di riferimento. Il laboratorio d'analisi non e' responsabile del campionamento tranne nei casi in cui e' stato effettuato dallo stesso. Il rapporto di prova riguarda solo

il campione sottoposto ad analisi cosi come ricevuto e non puo' essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)
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